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Legen Sie das Gerät auf eine ebene, vibrationsfreie Fläche und 
schalten Sie es ein.

1

Prüfen Sie die vollständige Funktion der Display-Anzeige. 
Überprüfen Sie Zeit und Datum.

2

Wenn im Display „codenr“ blinkt, führen Sie bitte einen Code-
Streifen zügig bis zum Anschlag in die Teststreifenführung ein und 
ziehen Sie ihn anschließend sofort wieder heraus. Bitte berühren Sie 
hierbei nicht den bedruckten Bereich hinter dem schwarzen Balken. 
Lassen Sie die Mess kammerklappe während dieses Vorganges geschlossen.

3

Bei erfolgreicher Kodierung erfolgt ein kurzer Signalton (sofern diese 
Funktion eingeschaltet ist). Wenn der Lesevor gang nicht einwandfrei abge-
schlossen werden konnte, er  halten Sie eine entsprechende Fehlermeldung. 
Wieder holen Sie in diesem Fall den Vorgang nach einigen Sekunden.

4

Entnehmen Sie den gewünschten Teststreifen (Cho le s terin, Trigly ceride, 
Glukose oder Laktat) aus der Test streifenröhre. Verschließen Sie die 
Teststreifendose sofort wieder, da die Teststreifen sonst vorzeitig (noch vor 
Ablauf des Haltbarkeitsdatums) unbrauchbar werden können.

5

Öffnen Sie die Messkammerklappe.7

Entnehmen Sie einen Tropfen Kapillarblut aus der Fingerkuppe oder dem 
Ohrläppchen.
Probenvolumen: •  CHOL: 15–40 µl •  TG: 10–40 µl
 •  GLU: 15–50 µl •  LAC: 15–50 µl

8

Blutauftragung im Gerät:
Setzen Sie den Blutstropfen innerhalb von 15 Sekunden auf das 
gelbe Probenauftragsfeld des Teststreifens. Berühren Sie hierbei 
das Auftragsfeld nicht mit dem Finger.

9

Alternative Blutauftragung außerhalb des Gerätes:
Entnehmen Sie nach dem Öffnen der Klappe den Teststreifen und 
lassen Sie die Klappe geöffnet. Setzen Sie den Blutstropfen innerhalb 
von 15 Sekunden auf das gelbe Probenauftragsfeld des Teststreifens. 
Berühren Sie hierbei das Auftragsfeld nicht mit dem Finger.

10

Halten Sie den Teststreifen so, dass der aufgedruckte Mess-
parameter nach oben zeigt. Schieben Sie den Teststreifen bis zum 
Anschlag in die Teststreifenführung. Wenn der Streifen die richtige 
Position erreicht hat, ertönen zwei Signaltöne (sofern diese Funktion 
eingeschaltet ist).

6

Schieben Sie den Teststreifen bei geöffneter Messkammerklappe 
wieder zurück in das Gerät. Schließen Sie anschließend die Mess-
kammerklappe. Der Messvorgang wird gestartet.

11

Messzeit:

•  Cholesterin: 180 Sekunden

•  Glukose: 12 Sekunden
•  Triglyceride: 174 Sekunden

•  Laktat: 60 Sekunden

Nach Ablauf der Messzeit wird das Ergebnis im Display angezeigt.
Messergebnisse, die außerhalb des Messbereiches liegen, werden als 
Hi (oberhalb des Messbereiches) oder Lo (unterhalb des Messbereiches) 
angezeigt.


